
Instalace zdroje ionizujícího záření 

Za nově instalované zdroje ionizujícího záření se považuje: 

• instalace nově vyrobeného zařízení, 

• výměna generátoru (ta součást sestavy zdroje ionizujícího záření, která generuje vysoké 

napětí – její výměnou se myslí její výměna za jiný kus s jiným výrobním číslem, nikoli dílčí 

oprava, nebo výměna některé její části jako např. transformátoru nebo vyhlazovače napětí) 

• kompletní upgrade / renovace zařízení, při níž se významně změní většina vlastností nebo 

příslušenství zařízení, 

• přestěhování stacionárního zdroje ionizujícího záření, 

• přestěhování pojízdného zdroje ionizujícího záření na jinou adresu, 

• změna vlastníka a zároveň adresy pracoviště u přenosného zdroje ionizujícího záření. 

Za instalaci se nepovažuje případ, kdy zařízení změní majitele, držitele povolení nebo 

registranta, ale nedojde k jeho fyzickému přestěhování. 
 


